超高速離心機 

ULTRACENTRIFUGES (HITACHI)
注意事項

1. rotor 型號請參閱牆上型號表，採用適合型號的rotor。

2. 離心前請確實平衡，使用電子秤平衡至小數點第三位。
3. 使用特定工具開、關tube之蓋子。

4. 放入rotor後，輸入所需轉速及時間。

5. 抽真空，按VACUUM鍵，待VACUUM鍵上的燈閃爍後，表抽真空完成。
6. 按ENTER鍵，確認所需的轉速及時間。

7. 確認無誤後，按STAR鍵，待轉速到達設定值後方可離開。

8. 離心完後，按VACUUM鍵破真空。

9. 將rotor取出，關上電源。如隔壁微量超高速離心機亦無人使用，請關閉牆上黑色開關。
10. 打開蓋子以利水氣蒸發，約一小時後將水分擦乾，再把蓋子關上防止灰塵進入。
PS.
1. RPS40T rotor 需六根tube同時懸掛

2.如有問題或第一次使用本儀器請洽生化所張邦彥老師實驗室                    負責人: 許琇婷   分機: 468-225
