國立中興大學生物化學研究所
8樓公共儀器室Hitachi離心機使用管理辦法:
為維護所有使用者權益、使用前請詳閱此辦法。謝謝您的合作!!

1、 每位儀器使用者、皆須經過儀器管理者認證、並熟記使用要領後、方可自行操作。(生化所的新同學，請以實驗室為單位向管理員申請認證)

2、 使用前，請詳實填寫使用記錄表。若有發現違規，可取消該員之使用及認證資格。
3、 此離心機設備僅適用R20A2 Rotor，最高轉速15,000 r.p.m.，未達使用轉速前人員請勿離開。
4、 避免使用含有強酸、鹼溶劑及有毒有機溶劑之樣品。使用時，液面高度勿超過離心瓶八分滿，並請確實平衡。(精確至小數點以下第一位)
5、 使用後請妥善處理您在使用過程中所製造出來的垃圾。維持公共儀器室的整潔，你我有責。

6、 使用過程中，如遇問題，請洽儀器管理員。 詹迺立老師實驗室 謝東儒同學!!
