國立中興大學生物化學研究所

8樓公共儀器室冷凍乾燥機使用管理辦法:

為維護所有使用者權益、使用前請詳閱此辦法。謝謝您的合作!!

1、 每位儀器使用者、皆須經過儀器管理者認證、並熟記使用要領後、方可自行操作。(生化所的新同學，請以實驗室為單位申請認證)

2、 使用前，請詳實填寫使用記錄表。若有發現違規，可取消該員之使用及認證資格。
3、 非使用時間，嚴禁使用 (請勿自行開機或任意關機)。                    使用時間為週一早上9：00到周五傍晚 5：00

4、 使用之前樣品須先冷凍結冰，本冷凍乾燥機”不得使用”以非水為溶劑或含有酸、鹼的樣品。

5、 若真空度無法低於 133 x 10-3 m Bar 時，請勿將樣品上機，並檢查”樣品閥”是否再Vent的位置，排水管的塞子是否已蓋上，冷凍室之門是否關緊等…當真空度低於133 x 10-3 m Bar時，才可將樣品上機。

6、 如遇問題，請洽儀器管理員 詹迺立老師實驗室 謝東儒同學
