使用說明

1. 開機步驟

（1） 先按按鈕1（power）

（2） 再按按鈕2(若燈沒亮必須間隔10秒鐘以上，才能再按第二次)

（3） 接著再按按鈕3（連線開關）

2. 關機步驟

（1） 先關按鈕3

（2） 直接關按鈕1（power）

（3） 再打開按鈕1（power）

（4） 10分鐘以後再一次將按鈕1（power）關上

注意事項

1. 使用完畢請記得填寫使用記錄本

2. 離開儀器室前請檢查冷氣、螢光光譜儀、電腦及電腦螢幕電源是否關閉

3. 使用完畢請記得將CD室鑰匙歸還
4. 未單獨操作過本儀器的人員而經由儀器管理人認可才能單獨操作本儀器
